
 

１）構造キット（フラットベース＆インサート） ＜画像（1）＞

２）次のものによって構成されるパッディングキット ＜画像（2）＞

３）カバー ＜画像（3）＞

（１） （２） （３）

Inserto ドミノクッション 取扱説明書

 平らな構造のベースと17個の独立気泡ポリエチレンインサートで構成されています。
 モジュール式で構成されており、日常生活の中で骨盤の姿勢をサポートまたは矯正するのに役立ちます。

 - 後方の2つのパッド：連続気泡構造体で作られた優れたパッド
 最大限の快適さと最高の適応を実現します。
 褥瘡を予防するために、形状記憶フォームを使用することでボディ形状にフィットしソフトな感触を得ること
 ができます。
 ＊既に褥瘡がある方は使用を控えてください。
- 前方の2つのパッド：連続気泡構造体で作られた優れたパッド（右側と左側）
 大腿部を自然な位置に配置することを可能にします。

 異なる材質の3層構造により、通気性と防水性と両方の機能を兼ね備えています。

＜本製品の特徴＞  本製品の機能を十分に生かし、かつ安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず本取扱
          説明書をお読みください。

●このクッションは、骨盤ポジショニングシステムInsertoクッションシリーズの中でも中程度の
 レべルで使用され、キットの形で提供されています。

使用するには、フラットベースとインサートキットが必要です。構造キットはカスタマイズされ、必要に応じてパッ
ドを使って形状を調整します。

 •脚⻑差、ウィンドスウェプト、骨盤の傾斜、骨盤の回旋、重度の骨盤前後傾など、重度または非常に重度な患者

●骨盤ポジショニングシステムは、以下のような症状をお持ちの方にお使いいただけます。
 •より高いポジショニングサポートが必要な患者

車椅子とクッションを固定する際もマジックテープ®を使用します。それによって、ユーザーの体重を安全に支える
のに十分な強度を保つことができます。

●骨盤ポジショニングシステムの構造キットは、フラットで構成されたキットの形で提供されます。

 •前部／外側部／後部／内側の支持および骨盤保持が必要な患者
 •褥瘡のリスクが低い患者

●骨盤ポジショニングシステム「Inserto ドミノクッション」は、マジックテープ®を使って組み
 合わせることができます。



●使用者の解剖学および形態学に応じた処方を基に、調整を行ってください。

注意

品名

・定期的にユーザーの肌をチェックして、発赤のリスクを確認してください。

４）大腿⻑がシート⻑さに合うようにインサートの位置を合わせます
 ・大腿部の外転幅を測定し、前方インサートの位置を合わせます
 ・骨盤の幅を測定し、後方インサートの位置を合わせます

 少なくとも1時間は座り続けていただき、新しいシートが皮膚に圧力過負荷を示しているかどうか確認して
 ください（発赤が出ていないかなど、確認してください）。この問題が発生した場合は、ポジショニング
 システムのインサートを再調整してください。

 以下は、適切な使用を保証するためのものです。

 注：安定した支持面を作るために、利用可能なインサートを適宜使用してください。
５）（写真２）に示すように、パッドを調整してインサートを覆います。

重量

１）カバーを外します。
２）パディングを持ち上げます。
３）骨盤の幅とシートの幅とが一致するようにインサートを配置します。

６）カバーを再配置します。
７）骨盤ポジショニングシステムを組み立てたら、次のようにして評価してください。

カバー表材質

・インサートをフラットベースから取り外す際は、圧着面を持って外すようにし
 てください。先端を持つと破損する場合があります。

クッション部材質

●フラットベース＆インサート
・ポリエチレン

●フォームパッディング
・ポリウレタン網状フォーム
・ポリウレタンフレキシブルオープンセルフォーム
・ポリウレタン抗褥瘡低反撥フォーム

1.5㎏
（サイズXSの場合）

ドミノクッション ラテックスフリー
不燃性

前方大腿インサート

中間前方大腿イ
ンサート

台形後方大腿
インサート

外転防止
インサート

中間臀部
インサート

仙骨インサート

臀部インサート

フラットベース

内転防止インサート
ウェッジインサート



UUS USS US XXS
25＊30 30＊30 30＊38 36＊38

XS XS1S XS1 S M M1S M1 L XL
36＊42 40＊40 40＊45 42＊45 42＊50 45＊45 45＊50 48＊45 48＊50

●廃棄される場合は、お住まいの自治体にお問合せください。

ドミノクッション 検索

 インサートの清掃に関しては、肌に直接触れない場合でも、濡れタオルまたは天然剛毛のブラシとぬるま湯
 （30℃以下）を使用することをお勧めします。中性洗剤を利用して円を描くように軽くこすってください。
 その後、水で十分にすすいでください。乾いた布を使用して余分な水分をインサートから拭き取り、乾燥
 させます。製品特性上、オートクレーブや洗濯機での滅菌はお勧めできません。破損する可能性があります。
 取り外し可能なカバーは、手洗いしてから乾燥させてください。もしくは、中性洗剤を利用してネットに入れて
 洗濯機（40℃以下）にて弱洗い・弱脱水してください（漂白剤は使用しないでください）。乾燥させる際は、
 乾燥機は使用せず、陰干しで行ってください。

●耐荷重：１００㎏

■形状を選択する場合、医師やセラピストの指示に従い、その状況に応じた調整を行ってください。
■寸法が合わない場合、無理に使用しないでください。身体に負担がかかり、褥瘡、変形などを誘発する危険
 があります。
■本書に記載されている以外の方法でのご使用はお止めください。
■本製品に対して改造は行わないでください。
■本製品は改良のため予告なしに仕様変更する場合があります。

幅＊奥行（cm）

幅＊奥行（cm）

１）メンテナンス - クリーニング
 感染症の発症を避けるために、定期的に清掃を行うことをお勧めします
 2週間ごとまたは、必要に応じて、そのすべての部分で骨盤ポジショニングシステムを確認してください。
＜お手入れ方法＞

●使用例については、弊社ホームページをご参照ください。

●製品を使用する前に、臨床専門家または正規販売店は以下のことを確認してください。

（小児）

（成人）
サイズ

 正しいメンテナンスのための手順。

サイズ

注意



（フリガナ）

ご氏名

住所

ＴＥＬ

店名

住所

ＴＥＬ
■

■
■

■

１ 版
２０１９年４月作成

１．保証期間はご購入の日から本体２４カ月、カバー・クッションパッド１２か月間です。保証期間内に発生した故
障については弊社が無償修理いたします。

４．保証書の保証対象とならない事故および破損につきまして、弊社の責任に帰属する場合は、保証期間に関わらず
無償修理いたします。

この保証書は、本書および保証規程に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するもの
で、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間が過ぎた後の修理等についてご不明の場合はお買い上げ販売店までお問合せください。

品質保証書

２．無償修理には保証書を提出してください。
３．本製品に関するご相談は、お買い上げ販売店または下記連絡先にて承ります。

 ⑤ご購入後の輸送、移動、落下等による故障・損傷
６．本書は日本国内においてのみ有効です。

カバー・パッティングキット：１２か月

５．次の場合には、無償修理はできません。ただし、特にご希望の方には実費にて修理いたします。
 ①保証書を紛失された場合
 ②誤ったご使用方法、あるいは誤った修理・改造による故障・破損
 ③火災、地震等の天変地異による故障・損傷

〒

        年    月    日

構造キット：２４カ月

＜保証規程＞

 ④保証書にご購入年月日、お客様情報、シリアルナンバーの記入のない場合、または不当変更を加えられた場合

Ｉｎｓｅｒｔｏ ドミノクッション

ご購入年月日、お客さま情報の欄に記入がない場合は無効となります。必ず記入の有無をご確認くださ
い。もし、記入がない場合は、直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管ください。

ご購入年月日

保証期間

販売店情報

お客様情報

本製品は、弊社の品質管理・検査のもと皆さまのお手元にお届けしておりますが、万一故障した場合には保証規程に
基づき無償修理いたします。その際は現品に保証書を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。

製品名

シリアルナンバー


